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Säkerhetsmeddelande: Astral 100 och Astral 150  
Ett internt komponentfel kan i sällsynta fall leda till att ventilatorn Astral 100 och Astral 150 oväntat avbryter 
behandlingen. Om problemet uppstår under behandling kan ventilatorn oväntat stanna. Om problemet 
uppstår när ventilatorn är i vänteläge kan det hindra behandlingen från att starta. Ett högprioritetslarm med 
maximal volym aktiveras i båda fallen för att varna om att alternativ ventilation måste tillhandahållas. 

Berörda ventilatorer 
Astral 100 och Astral 150, tillverkade före oktober 2024, med serienummer under 22241890149. 

Risker för patienten 
För patienter som inte kan andas på egen hand utan hjälp av en ventilator, finns risk för skador innan en 
alternativ ventilationsmetod tillhandahålls. 

 

Läkemedelsverket: Astral 100, Astral 150 – Resmed Pty Ltd 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/folj-upp-anvandning/rapportering-av-fsca-fsn/publicerade-sakerhetsmeddelanden-fsn/astral-100-astral-150--resmed-pty-ltd

