
   260710 

Hjälpmedel Västerbotten 
Kundtjänst 090-785 93 65 

 

Säkerhetsmeddelande: Oxygenkoncentratorer 
Kröber O2 och Kröber O2 Version 4.0 
Oxygenkoncentratorerna Kröber O2 och Kröber O2 Version 4.0, med tillverkningsdatum mars, april, maj och 
juni 2026, kan under vissa omständigheter utveckla en intern läcka. Det kan i sin tur medföra att 
oxygenkoncentratorn levererar ett lägre syreflöde än det inställda värdet. 

Det potentiella problemet är begränsat till enheter som är utrustade med en backventil från den 
identifierade batchen. Genom att byta ut komponenten elimineras risken för att problemet uppstår igen. 

Hjälpmedel Västerbotten har informerat berörda kliniker om åtgärder.  

 

För mer information: 

Läkemedelsverket: Oxygenkoncentrator Kröber O2 / Kröber O2 Version 4.0 - Kröber Medizintechnik GmbH 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/folj-upp-anvandning/rapportering-av-fsca-fsn/publicerade-sakerhetsmeddelanden-fsn/oxygenkoncentrator-krober-o2--krober-o2-version-4.0----krober-medizintechnik-gmbh

